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等であった。 これ らは、内容で重複 しているものもある。
ノイズ対策のため、 トラブルシューテ ィソグの技術書を見 ると、ほとんどが(噛)に ついて詳述 して
いる。 しか し、購入 した機器では、回路素子不良に よるノイズは、全 くなかった。(i)～ 侮)は 、
(iv)のアース対策 をす ることによ り、解決 した。アース対策は、伊藤健一著のアースに関するシリー
ズ本(日 刊工業新聞社刊)が 役立 った。当然の事ながら、アースの蛸足配線は、全 く問題 外である事を、
痛感 した。(の の照明から来 るノイズは、最初大変気に したが、実際には殆 ど影響がなかった。
(v)の接続不良部は、いろいろあるが、 コネクターでの場合が発見 し難かった。
マイクロコソピュータが出す ノイズは、鏡体、即ち、真空容器がアソテナの役 目を して ノイズを受信
し、更に、この真空容器が2メ ー トル以上の飛行管部を持 っていて真空容器のどこをとって もポテソシャ
ルが一様 になっていなか ったために、増幅 し、混乱を引 き起こ した。 このノイズは、シール ドを強化 し、
アースを是正することで、解決 した。
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